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Telah dilakukan penelitian tentang penentuan konduktivitas listrik air baku proses desalinasi 
menggunakan metode regresi linier di Baron Teknopark BPPT DIY. Penelitian dimulai dengan 
mengambil lima titik sampel, air laut, sumur peresapan, bak penampungan, hasil proses 1 kali, hasil 
proses 2 kali. Hambatan sampel air diukur dengan memasukkan kedalam selang, dengan memvariasi 
panjang selang sehingga ditentukan hubungan hambatan listrik dengan resistivitas serta hubungan 
resistivitas dengan konduktivitas listrik dengan. Hasil dari perhitungan  didapatkan konduktivitas air laut 
sebesar (2,81 ± 5,7 x 10-3 ) S/m, air bak penampungan  (1,76 ± 3,60 x 10-3 ) S/m, air sumur peresapan 
(1,64 ± 3,3 x 10-3 ) S/m,  air hasil proses 1 kali (0,22 ± 4,6 x 10-3 ) S/m,  air hasil proses 2 kali (0,03 ± 6,8 
x 10-3 ) S/m. Nilai resistivitas dan nilai konduktivitas merupakan nilai yang saling berbanding terbalik 
dimana semakin besar nilai resistivitas, semakin kecil nilai konduktivitas. Menurut konsep air sangat 
murni maka semakin besar nilai resistivitas akan menunjukkan kemurnian air yang semakin tinggi 
sedangkan semakin kecil nilai resistivitas akan menunjukkan tingkat kemurnian air yang semakin rendah. 
Kata Kunci: Resistivitas,  hubungan antara konduktivitas dan resistivitas, pengukuran berulang  
 
Pendahuluan 
Indonesia adalah negara tropis yang 
mempunyai 2 musim, hujan dan kemarau. 
Ironisnya, perbedaan curah hujan antara 
musim kemarau dan musim hujan membuat 
beberapa daerah di Indonesia mengalami 
kekeringan pada musim kemarau dan banjir 
pada musim hujan. Salah satu opsi yang 
menjanjikan untuk mengatasi masalah itu 
adalah diterapkannya proses pemurnian air 
laut menjadi air tawar dengan metoda 
desalinasi untuk daerah-daerah yang rawan 
kekeringan karena dua pertiga dari 
kepulauan Indonesia terdiri dari laut. (G.R 
Sunaryo, 1999) 
Salah satu parameter untuk 
menentukan karakteristik air diantaranya 
adalah parameter konduktivitas. Penentuan 
konduktivitas listrik larutan elektrolit, yaitu 
kemampuan suatu larutan untuk 
menghantarkan arus listrik. Konduktivitas 
mempunyai hubungan terbalik dengan 
tahanan larutan yang bersangkutan. Oleh 
karena itu pengukuran konduktivitas pada 
dasarnya dilakukan dengan mengukur 
tahanan dari larutan.  
a. Konduktivitas Listrik  
Kerapatan arus dalam kawat 





= =                  (1) 
J E=                    (2) 
Dengan ne =  yang dikenal dengan 
konduktivitas listrik. Konduktivitas 
listrik adalah kemampuan bahan 
mengantarkan listrik. Semakin besar   
konduktivitas maka semakin mudah 
bahan tersebut menghantarkan listrik.  
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b. Hubungan konduktivitas dan Resisti-
vitas  
Semakin mudah suatu bahan 
menghantarkan listrik maka semakin 
besar konduktivitasnya dan semakin 
kecil resisitivitasnya, sebaliknya 
semakin sulit bahan menghantarkan 
listrik maka semakin kecil 
konduktivitasnya dan semakin besar 
resistivitasnya. Jadi ada hubungan 





=                  (3) 
Dengan L adalah panjang kawat dengan 
anggapan bahwa kuata medan listrik 
dalam kawat konstan maka EL adalah 




=                    (4) 
Dengan menggunakan hukum Ohm, I = 
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dimana  ρ memiliki satuan ohm-meter 
(Ω.m). Hambatan pada potongan  




=   
   
Metode Penelitian 
a. Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan 
mengukur hambatan air baku dan hasil 
proses desalinasi di Baron Teknopark 
BPPT Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Pengambilan sampel air dilakukan di 5 
titik lokasi sampel yaitu air laut, sumur 
peresapan, bak penampungan, hasil 
desalinasi  1 kali proses dan hasil 
desalinasi 2 kali proses.   
Prosedur pengukuran dilakukan 
dengan menggunakan selang dengan 
diameter, 3 3(4,9 10 0,05 10 )md x x− −=  , 
Luas penampang, 
5 5 2
(1,88 10 0, 038 10 ) mA
− −
=    . Panjang 
selang dibuat dari 0,1 m, 0,2 m, 0,3 m, 
…, 2,5 cm dengan selisih panjang 
setiap selang sebesar 0,1 m. 
Pengukuran hambatan air 
dilakukan dengan cara memasukkan air 
sampel  ke dalam  selang l1, l2, l3 ... l25 . 
kemudian mengkur hambatan air dalam 
selang menggunakan multimeter. 
mencatat panjang selang dan hambatan. 
Langkah tersebut diulangi untuk sampel 
air yang lain.  
b. Metode Pengolahan Data 
1. Perhitungan Hambatan Rata-
Rata dengan Statistik Pengukur-
an Berulang. 
Pengukuran berulang 
merupakan pengukuran suatu 
besaran secara berulang tanpa 
mengubah setting alat atau 
parameter. Nilai terbalik dari 
pengukuran berulang xi dinyatakan 






=                   (9) 
Dengan ix  adalah hasil ukur ke i,n 
banyaknya pengukuran. Simpangan 














                (10) 
Sehingga hasil pengukuran ber-
ulang dinyatakan dengan :  
x
x s s=              (11) 




2. Penentuan Resistivitas dan Kon-
duktivitas dengan Regresi Linier 
Berbobot  
Dari nilai hambatan rata-rata 
dan ralatnya dapat ditentukan nilai 
resistivitas dan konduktivitas 
dengan metode regresi linier 
berbobot. Menurut persamaan (8) 






Jika regresi terhadap set data 
mengikuti garis lurus maka 
persamaan untuk garis lurus :  
y ax b= +  
 Hambatan, R dimisalkan y, 
massa jenis per satuan luas, A

 
dimisalkan a dan panjang, l 
dimisalkan x, dengan  
2 2 2 2
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                 (16) 
maka resistivitas ρ dapat ditentukan 
dengan persamaan:  
aA =                   (17) 
Dimana konduktivitas σ adalah ke-
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= +                (20) 
dan ralat konduktivitas dapat 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 
a. Hasil Percobaan 
1. Perhitungan Hambatan Rata-
Rata 
Hambatan rata-rata dari 
setiap jenis air sampel diambil 
contoh untuk 5 ukuran panjang 
selang. Hambatan diukur secara 
berulang tanpa mengubah setting 
alat atau parameter. Nilai hambatan 
dari pengukuran berulang xi 
dinyatakan dengan nilai rata-
ratanya, Rx R s=  dihitung meng-
gunakan persamaan ( 9) dan (10). 
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Tabel 1. Hambatan rata-rata dari setiap jenis air sampel dan diambil contoh untuk 5 ukuran panjang 
Jenis air  Panjang selang, l  (m) 
Hambatan rata-rata, R ± RS
(KxΩ)  
Air Laut 0,1 7,86 ±  0,10 
0,2 9,90 ± 0,12 
0,3 12,80 ± 0,20 
0,4 15,10 ± 0,12 
0,5 17,62 ± 0,12 
Sumur Peresapan 0,1 9,90 ± 0,24 
0,2 12,10 ± 0,10 
0,3 15,10 ± 0,10 
0,4 18,10 ± 0,19 
0,5 22,60 ± 0,19 
Bak Penampungan 0,1 14,70 ± 0,20 
0,2 17,80 ± 0,34 
0,3 20,40 ± 0,19 
0,4 24,48 ± 0,05 
0,5 27,50 ± 0,32 
Proses 1 kali 0,1 85,90 ± 0,46 
0,2 110 ± 1,37 
0,3 133 ± 1,22 
0,4 165 ± 2,24 
0,5 184 ± 2,45 
Proses 2 kali 0,1 750 ± 10,00 
0,2 898 ± 2,00 
0,3 1050 ± 15,81 
0,4 1150 ± 15,81 
0,5 1260 ± 18,71 
 
Tabel 1 menunjukkan hasil 
pengukuran hambatan air proses 
desalinasi untuk ke lima  sampel 
yang memiliki nilai tertentu yang 
berbeda untuk masing-masing 
sampel.   Hambatan paling kecil 
terdapat pada air laut, hambatan 
yang paling besar terdapat pada air 
hasil  dua kali proses desalinasi. 
Nilai hambatan semakin meningkat 
dari sampel air laut , air sumur 
peresapan, air bak penampungan, 
air hasil satu kali proses dan air 
hasil dua kali proses. Hambatan air 
laut kecil karena banyaknya 
partikel-partikel anorganik 
mengandung logam terlarut dalam 
air. 
 
Gambar 1. Menunjukkan hubungan antara panjang dan hambatan semakin panjang  
penghantar semakin besar nilai hambatan, yang berarti semakin besar nilai resistivitas.  
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2. Penentuan Resistivitas dan 
Konduktivitas 
Dari nilai hambatan rata-rata 
dan ralatnya dapat ditentukan nilai 
resistivitas dan konduktivitas 
dengan metode regresi linier 
berbobot. Tabel 2 menunjukkan 
hasil perhitungan niali resistivitas 
dan konduktivitas. Resistivitas 
paling kecil terdapat pada 
perhitungan sampel air laut sebesar 
(0,36 ± 0,07)  Ω.m, konduktivitas 
sebesar (2,81 ± 5,7 x 10-3) S/m. 
Resistivitas paling besar terdapat 
pada perhitungan sampel air 2 kali 
proses desalinasi  sebesar (31,4 ± 1 
x 10-3 ) Ω.m, konduktivitas sebesar 
(0,03 ± 6,8 x 10-3 ) S/m. 
 
Tabel 2. Resistivitas dan konduktivitas air sampel proses desalinasi. 
Jenis Air Resistivitas, ρ (Ω.m) Konduktivis, σ (S/m) 
Air laut 0,36 ± 0,07 2,81 ± 0,0057 
Sumur Resapan 0,61 ± 0,12 1,64 ± 0,0033 
Bak penampungan  0,57 ± 0,12 1,76 ± 0,0036 
Hasil proses 1 kali 4,49 ± 0,002 0,22 ± 0,0046 
Hasil Proses 2 kali 31,4 ± 0,001 0,03 ± 0,0068 
 
Nilai resisitivitas  meningkat 
dari sampel air laut ke sumur 
peresapan dan mengalami 
penurunan dari sumur peresapan ke 
bak penampungan dan mengalami 
kenaikan untuk  air hasil satu kali 
proses dan air hasil dua kali proses. 
Terjadinya peningkatan resitivitas 
dari air laut ke sumur peresapan 
dikarenakan terjadi filter 
penyaringan secara alami oleh 
resapan bebatuan dan tanah saat air 
laut meresap mengalir ke sumur. 
Pada bak penampungan terjadi 
sedikit penurunan resistivitasnya 
pada bak penampungan air diambil 
dari sumur dan ditampung untuk 
beberapa waktu, terjadi akumulasi 
air dari sumur resapan dan terjadi 
penguapan yang menyebabkan 
konsentrasi air pada bak meningkat. 
Pada proses desalinasi tahap 1 dan 
2 terjadi peningkatan resistivitas 
yang tinggi karena pada tahap ini 
terjadi peristiwa reverse osmosis.  
Nilai dari resistivitas tinggi 
karena sedikit mineral-mineral 
anorganik mengandung logam 
dalam air yang dapat menghambat 
arus listrik untuk mengalir, 
sehingga daya hantar atau 
konduktivitas listriknya semakin 
kecil. Nilai resistivitas maupun 
konduktivitas sangat dipengaruhi 
oleh kandungan ion-ion yang 
terlarut dalam air. 
Gambar 2 dan 3 menunjukkan 
nilai resistivitas dan konduktivitas 
air pada proses desalinasi. Nilai 
resistivitas adalah nilai kemampuan 
air untuk menghambat arus listrik 
sedangkan nilai konduktivitas atau 
nilai hantaran adalah nilai 
kemampuan air untuk 
menghantarkan arus listrik. Nilai 
resistivitas air laut kecil karena 
banyak mineral-mineral anorganik 
mengandung logam dalam air 
dibandingkan dengan titik sampel 
lainya. Nilai resistivitas dan nilai 
konduktivitas merupakan nilai yang 
saling berbanding terbalik dimana 
semakin besar nilai resistivitas, 
semakin kecil nilai konduktivitas, 
dan sebaliknya semakin kecil nilai 
resistivitas, makin besar nilai 
konduktivitas Nilai hambatan untuk 
identifikasi kualitas air semakin 
murni air akan semakin besar 
hambatan, dan semakin murni air 
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akan memiliki kualitas yang 
semakin baik. 
 









Simpulan, Saran, dan Rekomendasi
a. Simpulan 
Penentuan konduktivitas listrik 
melalui pengukuran hambatan dan 
metode regresi linier berbobot 
didapatkan sampel air laut sebesar (2,81 
± 5,7 x 10-3 ) S/m, sampel air bak 
penampungan  (1,76 ± 3,6 x 10-3 ) S/m, 
sampel air sumur peresapan (1,64 ± 3,3 
x 10-3 ) S/m, sampel air hasil proses 1 
kali (0,22 ± 4,6 x 10-3 )S/m, sampel air 
hasil proses 2 kali 0,03 ± 6,8 x 10-3 ) 
S/m. 
Nilai resistivitas dan nilai 
konduktivitas merupakan nilai yang 
saling berbanding terbalik dimana 
semakin besar nilai resistivitas, 
semakin kecil nilai konduktivitas 
menurut konsep air sangat murni maka 
semakin besar nilai resistivitas akan 
menunjukkan kemurnian air yang 
semakin tinggi sedangkan semakin 
kecil nilai resistivitas akan 
menunjukkan tingkat kemurnian air 
yang semakin rendah. 
 
b. Saran 
Saran dari eksperimen penentuan 
konduktivitas dapat dikembangan 
sebagai model pembelajaran untuk 
































Gambar 2. Grafik  hubungan jenis air,  
 dengan  resisitivitas, ρ (Ω.m) 
 
Gambar 3. Grafik  hubungan jenis air,  
dengan  konduktivitas, σ (Ω.m)-1 
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Rekomendasi dari alat 
eksperimen untuk menentukan 
hambatan direkomendasikan meng-
gunakan alat ukur multimeter yang 
mempunyai batas ukur lebih besar dari 
2 mega ohm. 
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